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1ª ERRATA  

PROCESSO ANÁLOGO Nº 0095/2024 
 

 

PROCESSO ANÁLOGO:0095/2024 
 
 

1) NO ANEXO II – TABELA ORIENTATIVA DE COLETA DE ÁGUA: 

 
DEVE-SE CONSIDERAR PLANILHA ABAIXO CONTENDO CORREÇÃO DO NÚMERO 
DE AMOSTRAS: 
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Ponto de Coleta Tipo Amostra
Quantidad

e

Periodi

cidade

Quantidade 

total anual

Dialisato na Máquina de Hemodiálise

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014

Dialisato 8 Mensal 96

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014
Pesquisa de Endotoxina 

Legislação RDC 11/2014

Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014
Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014
Pesquisa de Endotoxina 

Legislação RDC 11/2014

Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014
Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014

1 Mensal 12

Pesquisa de Endotoxina 

Legislação RDC 11/2014
1 Mensal 12

Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014
1 Mensal 12

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014
Pesquisa de Endotoxina 

Legislação RDC 11/2014

Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014
Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014
Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014
Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação Portaria 888/2021 

(Anterior consolidação nº 5)

1 Mensal 12

Coliformes Totais Legislação 

Portaria 888/2021 (Anterior 

consolidação nº 5)

1 Mensal 12

Coliformes Fecais Legislação 

Portaria 888/2021 (Anterior 

consolidação nº 5)

1 Mensal 12

Características Organolépticas 

(Cor, Odor, Sabor, pH, Turbidez, 

Cloro Livre) Legislação Portaria 

888/2021 (Anterior consolidação 

nº 5)

1 Mensal 12

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação Portaria 888/2021 

(Anterior consolidação nº 5)

1 Mensal 12

Coliformes Totais Legislação 

Portaria 888/2021 (Anterior 

consolidação nº 5)

1 Mensal 12

Coliformes Fecais Legislação 

Portaria 888/2021 (Anterior 

consolidação nº 5)

1 Mensal 12

Características Organolépticas 

(Cor, Odor, Sabor, pH, Turbidez, 

Cloro Livre) Legislação Portaria 

888/2021 (Anterior consolidação 

nº 5)

1 Mensal 12

Dialisato em Suspeita Pirogenia

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014

Dialisato 4 Mensal 48

Loop em Suspeita de Pirogenia

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014

Água Purificada 4 Mensal 48

Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014
Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014
Contagem de bactérias 

heterotróficas do dialisato 

Legislação RDC 11/2014
Coliformes Totais Legislação 

RDC 11/2014

Análise Química Hemodiálise Semestral

Análise Química Completa (Todos 

inorgânicos) 

Legislação Portaria 888/2021 

(Anterior consolidação nº 5)

Água Purificada 1

Semestr

al 

(Feverei

ro e 

Agosto)

2

Análise Química Laboratório Semestral

Análise Química Completa (Todos 

inorgânicos) 

Legislação Portaria 888/2021 

(Anterior consolidação nº 5)

Água Purificada 1

Semestr

al 

(Feverei

ro e 

Agosto)

2

1 Mensal 12

Pós Reservatório Laboratório Água Purificada 1 Mensal 12

Pré Caixa d’água Potável Água Potável

Pós Caixa d’água Potável Água Potável

Pós Reservatório Hemodiálise Água Purificada

Mensal 12

Pós Reservatório Hemodiálise Água Purificada 1 Mensal 12

Retorno do Looping 2 das Máquinas Água Purificada

Retorno do Looping do Reuso Água Purificada 1

Retorno do Looping 1 das Máquinas Água Purificada 1 Mensal 12

Bancada do Reuso Água Purificada 1 Mensal 12
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INCLUSÃO ANEXO I – ESCOPO TÉCNICO: 
 
 
   A empresa deverá se responsabilizar pelo transporte dos frascos já com a amostra 
coletada, apenas paras as demandas programadas mensais, que ocorrem somente uma 
vez por mês, geralmente na segunda semana do mês. A coleta sempre será realizada pelo 
Hospital. 
 
 
 

 
Belo Horizonte, 04 de junho de 2024. 

 
 
 

Letícia Marques Almeida Victor 
Compradora 

 
 
 
 

Marcos Antonio Teixeira 
Presidente de Comissão Permanente de Licitação 

Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia 
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